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ALKATRESZJEGYZEK 
PARTS LIST 
SCHALTTEILLISTE 
LISTE DU MATERIEL 
CnEI4M<t>MKAl4MR AETAJIEPI 




RF 


femreteg-ellenallas 


metal-film resistor 


Metallschichtwiderstand 


RK 


szenreteg-ellenallas 


crystal-carbon detector 


KohlenschichiUviderstand 


RT 


tarcsaellenallas 


disc resistor 


Ccheiben wider stand 


RH 


huzalelleoallas 


wire-wound resistor 


Drahhwiderstand 


RPH 


precizios huzalellenallas 


precision wire-wound resistor 


''^razislonsDrahtvviderstand 


RZ 


zomancbevonatu huzalellenallas 


wire-wound resistor (enamelled) 


Drahtwiderstand 


PH 


huzalpotenciometer 


wire-wound potentiometer 


Drahtpotentiometer 


PR 


r^tegpotenciometer 


film-type potentiometer 


Schichtpotentiometer 


CP 


papirkondenzator 


paper capacitor 


Papierkondensator 


CC 


csill^nrikondenzator 


mica capacitor 


G limmerkondensator 


CK 


keramia kondenzator 


ceramic capacitor 


Keramikkondensator 


CE 


elektrolit kondenzator 


electrolytic capacitor 


Elektrolytkondensator 


cs 


styroflex kondenzator 


styroflex capacitor 


Styroflex kondensator 


CMP 


femezett papirkondenzator 


metallized paper capacitor 


Metal Ipapierkondensator 


CMF 


femezett muanyagfolias 
kondenzator 


metallized plastic foil capacitor 


Metallkunststoff- 

Folienkondensator 


CML 


femezett lakkfilm kondenzator 


metallized lacquered capacitor 


Meriallisierte Kunststoff- 
kondensator mit Lackfolien 


CMS 


femezett styroflex kondenzator 


metallized styroflex capacitor 


Metallstyrof lex kondensator 


CT 


trimmer kondenzator 


trimmer capacitor 


T rimmerkondensator 


CME 


femezett polieszter kondenzator 


metallized polyester condensator 


Metal Ipolyesterkondensator 


GET 


tantal elektrolit kondenzator 


tantal electrolytic capacitor 


Tantalelektrolytkondensator 


CFE 


polieszter kondenzator 


polyester capacitor 


Polyesterfollenkondensator 


V 


elektroncso 


tube 


Rdhren 


NJ 


szamjelzo eszkozok 


numerical indicators 


Ziffernanzeigen 


D 


dioda 


diode 


Dioden 


Se 


szelen egyeniranyi'to 


selenium rectifier 


Selen 


TR 


tranzisztor 


transistor 


Transistoren 


Th 


termisztor 


thermistor 


Termistor 


1C 


integralt aramkor 


integrated circuit • 


Integrierte Stromkrelse 


XL 


kristaly 


crystal 


Schwinquarz 


So 


csatlakozo aljzat 


socket 


Buchse 


PI 


csatlakozo aljzat 


plug connector 


Stecker 


T 


transzformator 


transformer 


T ransformatoren/Obertrager 


L 


induktivitas 


Inductivity, coil 


Spulen 


A 


akkumulator 


rechargeable battery 


Batterie 


REG 


regisztralo 


recorder 


Schreiber 


F 


biztosito betet 


fuse 


Sicherungseinsatz 


H 


hallgato 


headphone 


Kopfhorer/dhrhorer 


Hx 


hangszoro 


loudspeaker 


Lautsprecher 


RY 


jelfogo 


relay 


Relais 


J 


jelzolampa 


pilot lamp 


Signallampe 


G 


parazsfenylampa 


glow discharge lamp 


Glimmlampe 


S 


kapcsolo 


switch 


Schalter 


MOT 


motor 


motor 


Motor 


B 


lelep 


battery 


Batterie 


M 


muszer 


meter 


Anzeigeinstrument 



resistance couctie metallique 
lesistence a couche *ie carbone 
resistance a disque 
resistance bobmec 
resistance bobinee de precision 
resistance emaillee 



peancTOp MeTanmi3npoBaMHbm 
peancTop yrnepOAncTbin noBepxHociHbm 
pe3MCTOp ,Un:K OBblH 

peancTop npOBonoMUbm 

peancTop (U3eun3noHHbin npoBOjiOMHbm 

pe3ncTcp npoBonoHHbm c jManenbiM noKpbirneM 



potentiometre bobine 
potentiom^tre a couche 



peancTop nepeMOHHbiM npoBOJiOMHbin 
peancrop nepeMGHHbin yrnepOAncTbm 



condensateur au papier 
condensateur au mica 
condensateur ceramique 
condensateur electrolytique 
condensateur au styroflex 
condensateur au papier metallise 

condensateur a feuille en rnatifere 
synthetique metallise 
condensateur au film de vernis metallise 

condensateur au styroflex metallise 
condensateur trimmer 
condensateur au polyester metallise 
condensateur electrolytique au tantale 
condensateur au polyester 



KOHAeHcarop 6yMa>KHbm 

KOHACHcaTop cnroA^HOM 

KOHACHCaTOp KepaMMHeCKUM 

KOHAGHcaTop aneKiponurnMecKUM 

KOHAGHCaTOp nonHCTHpOnbHblM 

KOHAGHcaTop MeTannuanpOBOHHbm 6yMa>KHbm 

KOHAGHcarop MerannusupoBaHHbm 
c nnacTMaccoBoii ct)0/ibroia 

MeTannM3MpOBaHHblM KOHAGHCaiOp 
Ha 3aKonneHOHHOM ochobg 

KOHAGHcaiop noriHCT HporibHbiH, Mei anmi3npoBaHHbiM 
KOHAGHCaTOp noCTpOGHHbm 

MeTannn3npOBaHHbiM nonM3(})npHbm KOHAeHcarop 
aneKiporiHTHMecKMi^r raHTanoBbiM KOHACHcaTop 
nonH3Ct)MpHbm KOHAGHCaiOp 



tube electronique 
indicateur numerique 



3neKTpoHHaR naivina 
UMCtipOBOH HHAHKaTOp 



redresseur au selenium 

transistor 

thermistor 

circuit int^gr^ 

cristal 

douille 

fiche 

transformateur 

bobine 

accumulateur 

enregistreur 



BbinpHMHTertb ceneHOBbiM 

rpaH3MCTop 

lepMHCTOp 

HHTerpa/ibHafl cxeMa 

KBapueBbiM peaoHaiop 

pasbeM 

LUTence/ib 

TpaHC(t)CpMaTop 

KaiyiuKa hhaykthbhoctu 

aKKyMynaTOpHaR baiapen 

perMCTpaiop 



fusible a tube en verre 

ecouter 

haut-parleur 

relais 

lampe-temoin 
lampe a effluves 

interrupteur, selecteur, commutateur 

moteur 

hatter ie 

indicateur 



npeAOxpaHMTe/ibHafl BCiaeKa 
HayujHMK 

rpoMKoroBopmenb 



CMrHanbHafl naivina 
nary/ma ineromero paapRAa 

BbiKnK34aTenb 

MOTOp 

baiapen 

CTpe/iOMHbm npn6op 



Minden merok^szul^k — a megbizhatds^g 6s a muszaki adatokban eloirt hatar6rt6keken 
beiuli nagyobb ponto$s6g 6rdek6ben — gondos egyedi m6r6ssel 6s beszab6lyozassai k6szul. 
Ennek kovetkezt6ben eldfordulhat, bogy a k6szul6kek a mell6keit alkatr6szjegyz6kt6l elt6ro 
6rteku alkatelemeket is tartalmaznak. 



With a view to reliability and increased accuracy within the specifications, each unit has been 
subjected to careful individual control measurement and alignment. Therefore, it may occur 
that an instrument includes components with ratings slightly different from those given 
in the Parts List below. 



Jedes Gerat wird im Interesse einer hochstmoglichen Genauigkeit und Verlasslichkeit einer 
sorgfaltigen individuellen Messung und Eichnung unterzogen. Demzufolge kann es verkommen, 
dass die Gerate auch Teile enthalten, deren Werte von den in der vorliegenden Schaitteilliste 
angefiihrten Werten abweichen. 

Chaque appareil de mesure a 6t6 fabriqu6 avec des mesures et des r6glages individuals soign6s 
dans Tinteret de la fiabilit6e et d'une plus grande pr6cision, en-dedans des valeurs limites 
prescrites dans les caracteristiques techniques. En raison de ceci il peut arriver que Tappareil 
contienne des elements dont la valeur est autre que celle sp6cifi6e dans la Listedu mat6riel 
ci-jointe. 



Ka>KAbm npubop - b nHTepecax AOCin>K8HMn donee BbicoKOM tomhoctm b npe/ienax eennHUH, 
npuBGACHUbix B TexHUMecKMx AaHHbix, a xaK>Ke c uenbK) noBbiLueHun HaAe>KHocTM — noA- 
BepraercR TmaienbHOM nHAUBHAyanbHOM HacrpoMKe n HanaAKe. B peaynbraie axoro Mo>xex 
cnynuxbcR, hxo npudopbi coAep>Kax m Aexann, eenuMUHa Koxopbix oxnuMaexcn ox BennHnHbi, 
npi^ineACHHOM b cneun4)MKauMM AexaneM npudopa. 




1 





V-© 



% 


W 


20 


1 

0,15 



D1 


1 

D 


VQA131B 


D14 


D 


VQA131D 


D2 


D 


VQAL3IB 


DI5 


D 


VQAl 31 B 


D3 


D 


VQAI3IB 


D16 


D 


VQA13JD 


d 4 


D 


VQAl 3IB 


DI7 


T) 


\^QA131-D 


D5 


D 


VQAI3IB 


DI8 


D 


VQAl 31 B 


.. d6 


D 


VQAI3IR 


DI9 


D 


VQAI3ID 


D7 


D 


VQAJ-31B 


D20 


D 


VQAI3IB 


D8 


D 


VQAI3IB 


D21 


D 


VQAl 31 B 


D9 


D 


VQAI3I-B 


D22 


D 


VQAI3IB 


DIO 


D 


VQAI3IB 


D23 


D 


VQAI3IB 


Dll 


D 


VQAI3IB 


D24 


D 


VQAI3IB 


D12 


D 


VQAl 31 B 


D25 


D 


VQAI3IB 


DI3 


D 


VQAI3IB 









^ 250mA 5x20 



( CQXS9A 
I CQX89A 

p 

; 3860000486 

4143000362 
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POWER SUPPLY BOARD 



> 



No 


— 1 


9. 


% 


W 


No 




9 


% 


w 


RlOl 


Bi 


1,1 k 


1 


0,125 


RIO5 




9 k 


0,1 


n 


R102 


mm 


5,1 k 


1 


0,125 


R106 


RF 


9 k 


0,1 


■B; 


RIO3 


IH 


1,1 k 


1 


0,125 












IU04 


1 


750 


1 


0,125 


PI 01 


PRi: 


200 


10 


0,5 

' " 1 






‘No 




F 


% 


V 


No 




F 


% 


V 


ClOl 


TRM I 


4,7 n 


+80 


500 


Clio 


CE 


2200 ^u 




63 








-20 




cm 


Tim 


33 P 


5 


500 


0102 


TRM 


4,7 n 


+80 

-20 


500 


CI12 


TRM 


330 p 


20 


500 








+80 


500 


CI13 


TRM 


1 


+ 50 


500 


C103 

cio 4 


TRM 


4,7 ri 


CE 


lo^u 


-20 


25 


-20 

+80 


500 


cii 4 




TRM 


4,7 n 










-20 




CII5 


CE 


10 yU 




25 


CIO5 


TRM 


4,7 n 


+80 


500 


CII6 


CE 


10 yU 




25 








-20 




CI17 


CE 


10 

lO^u 




25 


CIO6 


CE 


4700 ^u 




25 


CII8 


CE 




25 


CIO7 


OE 


4700 ^u 




25 










0108 


CE 


4700 ^u 




25 












0109 


CE 


2200 




63 






1 







1653 
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POWER SUPPLY BOARD 



V-© D^^ TR 




DlOl 


D 


1N4001 


D121 


D 


in4ooi 


D102 


D 


1N4001 


D122 


D 


in4ooi 


DIO3 


D 


in4ooi 


D123 


D 


1N4001 


dio4 


D 


in4ooi 


D124 


D 


ZY12 


DIO5 


D 


in4ooi 


D125 


D 


1N4001 


DIO6 


D 


in4ooi 


D126 


D 


ZY12 


DIO7 


D 


in4ooi 


D127 


D 


in4ooi 


D108 


D 


1N4001 


D128 


D 


in4ooi 


DIO9 


D 


in4ooi 


DI29 


D 


in4ooi 


DUO 


D 


1N4001 


DI3O 


D 


1N827 


Dill 


D 


in4ooi 


DI3I 


D 


in4ooi 


Dll 2 


D 


in4ooi 


DI32 


D 


1N4001 


Dll 3 


D 


1N4001 


DI33 


D 


in4ooi 


D114 


D 


in4ooi 








.Dll 5 


D 


in4ooi 


ICIOI 


IC 


^uA 7805 uc 


D116 


D 


in4ooi 


IC102 


IG 


^uA 7905 uc 


D117 


D 


in4ooi 


icio3 


IC 


^uA 7805 UC 


D118 


D 


1N4001 


IC104 


IC 


uA 7905 UC 


Dll 9 


D 


in4ooi 


ICI05 


IC 


^uA 7805 uc 


D120 


D 


1N4001 


IC106 


IC 


LM301AN 








IC107 


IC 


LM301AN 



1653 
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ATTENUATOR BOARD 





% 


W 


5 




5 


0,125 


5 


0,125 


3 


0,125 


5 


0,125 


5 


0,125 


5 


0,125 




C HI- 



No 



F 


% 


V 


3 P 


0,25 P 


500 


10 n 


10 


50 


10 n 


10 


50 




V-© 



TR^ 



D1 


D 


50823080 


D2 


D 


50823080 


D3 


D 


50823080 



4 


D 


50823080 


5 


D 


50823080 














































OSCILLATOR BOARD 




1653 




































RF BOARD 






7,5 k 

390 

510 

47 

47 

3,9 k 
7,5 k 
7,5 k 
47 
820 
2,7 k 



0,25 

0,125 

0,125 

0,125 

0,125 

0,125 

0,125 

0,125 

0,125 

0,125 

0,125 

0,125 



510 
3,9 k 



330 k 
470 



100 k 
100 k 





0,125 

0,125 

0,25 



100 k 



1653 
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RF BOARD 



C ” 11 “ 




No 




F 


% 


V 


No 




F 


0/^ 

/O 


V 


Cl 


MKFM 


100 n 


10 


50 


C 21 


MC 


10 n 


10 


50 


C2 


CE 


lO^u 




25 


C22 


MC 


10 11 


LO 


jO 


C3 


CE 


10 yU 




25 


C23 


CETK 


lOOyU 


C 0 
+ 1 


0,3 1 


c4 


MKFM 


100 n 


10 


50 
















10 


50 


C24 


MC 


10 n 


10 


50 


C5 


MKFM 


100 n 






c6 


CE 


10 yU 




25 


C25 


CETK 


lOyU 


+50 

-20 


35 


C7 


CE 


lOyU 




25 


C26 


MKFM 


10 n 


10 


50 


C8 


MKFM 


100 n 


10 


50 


C27 


MKFM 


10 n 


10 


50 


C9 


MKFM 


100 n 


10 


50 


C28 


MKFM 


10 n 


10 


50 


CIO 


MC 


10 n 


10 


50 


C29 


CE 


lOOyU 
10 yU 
10 n 




16 


Cll 


518 


3,5-20i 




100 


C 30 


CE 




25 


Cl 2 




1 - 4 , 5p 




250 


C 3 I 


MKFM 


10 


50 


Cl 3 


TRM 


33 P 


5 


160 


C 32 


CE 


470yU 

lOyU 

lOOyU 




6,3 


Cl4 


MKFM 


100 n 


10 


50 


C33 


CE 




25 


C 15 


TRM 


8 p 


0,5 PF 


160 


034 


CETK 


+50 


6,3 


CI 6 


MC 


10 n 


10 


50 






-20 




CI 7 


MC 


10 n 


10 


50 


C35 


CE 


10 yU 




25 


CI 8 


GR 


3,3 P 


0,25pF 


50 


C 36 


MKFM 


10 n 


10 


50 


C 19 


MKFM 


100 n 


10 


50 


C37 


TRM 


8 p 


0,5 pj' 


160 


C20 


TRM 


12 p 


5 


160 


C38 


MKFM 


10 n 


10 


50 












C39 


MKFM 


10 n 


10 


50 



1653 













TR-® 



50822G35 

50022815 

50822815 

50C22S15 

50822815 

50022835 

50820180 

50822835 



GPDi»63 

MCIOI 3 IP 

SN74sOON 

HEF4011BP 

hef4oiibp 

HEF4013BP 



7240000043 

7240000043 

7240000043 



2N3904 

MPS3640 

2N3906 

2N3904 

2N4416 

2^39o4 

2N3866 

BF224 

2N3904 



2N3904 




1653 
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LOGIC BOARD 



R = 


No 




Si 


% 


W 


No 




Si 


% 


W 


R5OI 


RF 


22 k 


5 




R534 


RF 


5,1 k 


5 


n 


R5O2 


RF 


22 k 


5 


0,25 


R 535 


RF 


5,1 k 


5 




R503 


RF 


22 k 


5 


0,25 


R536 


RF 


5,1 k 


5 


0,25 


R504 


RF 


22 k 


5 


0,25 


R 537 


RF 


100 k 


5 


0,25 


R505 


RF 


22 k 


5 


0,25 


R538 


RF 


100 


5 


0,25 


R506 


RF 


22 k 


5 


0,25 


R 539 


RF 


100 


5 


0,25 


R507 


RF 


22 k 


5 


0,25 


R 540 


RF 


100 


5 


0,25 


R508 


RF 


22 k 


5 


0,25 


R 541 


RF 


100 


5 


0,25 


R509 


RF 


22 k 


5 


0,25 


R 542 


RF 


100 


5 


0,25 


R510 


RF 


22 k 


5 


0,25 


R543 


RF 


100 


5 


0,25 


R511 


RF 


22 k 


5 


0,25 


R 544 


RF 


100 


5 


0,25 


R512 


RF 


22 k 


5 


0,25 


R545 


RF 


100 


5 


0,25 


R513 


RF 


22 k 


5 


0,25 


R 546 


RF 


100 k 


5 


0,25 


R 514 


RF 


22 k 


5 


0,25 


R 547 


RF 


22 k 


5 


0,25 


R5I5 


RF 


100 k 


5 


0,25 


R 548 


RF 


10 


5 


0,25 


R516 


RF 


22 k 


5 


0,25 


R549 


RF 


10 


5 


0,25 


R 517 


RF 


22 k 


5 


0,25 


R 550 


RF 


82 


5 


0,25 


R 518 


RF 


22 k 


5 


0,25 


R55I 


RF 


10 


5 


0,25 


R519 


RF 


22 k 


5 


0,25 


R 552 


RF 


10 


5 


0,25 


R 520 


RF 


22 k 


5 


0,25 


R 553 


RF 


10 


5 


0,25 


R 521 


RF 


22 k 


5 


0,25 


R 554 


RF 


10 


5 


0,25 


R 522 


RF 


22 k 


2 


0,25 


R 555 


RF 


10 


5 


0,25 


R 523 


RF 


22 k 


2 


0,25 


R556 


RF 


100 k 


5 


0,25 


R 524 


RF 


22 k 


2 


0,25 












R 525 


RF 


22 k 


2 


0,25 












R526 


RF 


22 k 


2 


0,25 












R 527 


RF 


22 k 


2 


0,25 












R 528 


RF 


2,2 k 1 


5 


0,25 












R 529 


RF 




5 


0,25 












R 530 


RF 


2,2 k 


5 


0,25 












R 531 


RF 


3,9 M 


5 


0,5 












R 532 


RF 


10 


5 


0,25 












RB 33 


RF 


5,1 k 


5 


0,25 













1653 














10 




C HI- 





tr504 

TR505 

IC501 

IC502 

IC503 

IC504 

IC505 

IC506 




LL 


% 


1 n 
100 n 


5 

20 




TR-® 



TR 


BC 


IC5O7 


IC 


hef4oiibp 


TR 


2N 


IC508 


IC 


HEF4081BP 


TR 


2N 


IC5O9 


IC 


hef4oiibp 


TR 


2N 


IC5IO 


IC 


HEF4013BP 


TR 


2N 


IC5II 


j-v-/ 


hef4oiibp 






IC512 


IC 


HEF4023BP 


IC 


HEF4081BP 


IC5I3 


IC 


HEF4051BP 


IC 


HEF4502BP 


IC514 


IC 


SN75494N 


IC 


HEF4502BP 


IC5I5 


IC 


HEF4051BP 


IC 


hef4oiibp 


IC516 


IC 


HBF4051BP 


IC 


HEF4071BP 


IC5I7 


IC 


HEF4051BP 


IC 


hef4oiibp 


IC518 


IC 


SN75494N 

























11 



DPM BOARD 











R ^ 


h 










No 






% 


w 


No 




R 


% 


W 


R601 


RF 


10 k 


1 


0,125 


R 622 


RF 


3,3 R 


5 


0,25 


r 602 


RF 


75 ^ 


1 


0,125 


R 623 


RF 


4,3 R 


5 


0,125 


R 6 O 3 


RF 


10 k 


5 


0,25 


r624 


RF 


10 k 


1 


0,125 


r6o4 


RF 


2,2 M 


5 


0,5 


R 625 


RF 


100 k 


5 


0,25 


r605 


RF 


51 k 


5 


0,25 


R 626 


RF 


100 k 


5 


0,25 


r6o6 


RF 


10 k 


5 


0,25 


R 627 


RF 


240 


5 


0,25 


R 607 


RF 


100 k 


5 


t),25 


R628 


RF 


240 


5 


0,25 


r608 


RF 


2,46 k 


1 


0,125 


R 629 


RF 


24o 


5 


0,25 


r 609 


RF 


10 k 


1 


0,125 


R 63 O 


RF 


240 


5 


0,25 


r6io 


RF 


2, 46 k 


1 


0,125 


R 63 I 


RF 


150 


5 


0,25 


r6ii 


RF 


10 k 


1 


0,125 


R 632 


RF 


150 


5 


0,25 


R612 


RF 


560 


5 


0,25 


R633 


RF 


150 


5 


0,25 


R 613 


RF 


560 


5 


0,25 


R 634 


RF 


150 


5 


0,25 


r6i4 


RF 


91 k 


1 


0,125 


R 635 


RF 


150 


5 


0,25 


R 615 


RF 


68 k 


1 


0,125 


R 636 


RF 


150 


5 


0,25 


r6i6 


RF 


10 k 


1 


0,125 


R 637 


RF 


150 


5 


0,25 


r617 


RF ! 

1 


120 k 


1 


0,125 


R 636 


RF 


150 


5 


0,25 


r618 


RF 


1 M 


5 


0,25 


R 639 


RF 


91 


5 


0,25 


R 619 


RF 


820 


1 


0,125 


r64o 


RF 


91 


5 


0,25 


R 620 


RF 


100 k 


1 


0,125 


r641 


RF 


91 


5 


0,25 


R621 


RF 


10 k 


1 


0,125 


r642 


RF 


91 


5 


0,25 


P 601 


P 


22 k 


10 


0,5 












P602 


P 


■ 


10 


0,5 













C HI- 





CETK 


lOOyU 


+ 50 
-20 




CE 


lOOyU 

lOO^u 






CE 




C604 


MKFM 


100 p 


5 


C 605 


MKFM 


100 n 


20 


c6o6 


CK 


22 n 


+ 80 






-20 


C 607 


CS 


4,7 n 


5 


C608 

1 


CME 


100 n 


10 



No 




F 


% 


V 


C 609 


BTIO 


4-20 p 




250 


C 6 lO 


CS 


10 n 


5 


63 


C 6 ll 


CETK 


10 y\x 


+50 

-20 


35 


C6l2 


CETK 


10 yix 


+50 

-20 


35 


0613 


TRM2 


15 P 


5 


500 


C6l4 


MKFM 


100 n 


20 


50 


C 615 


CE 


lOyU 




25 



1653 























12 

DPM BOARD 







TR^ 




D 601 


D 


1N418 


IC 601 


IC 


LM339N 


D602 


D 


ZPD 8,2 


IC602 


IC 


hep4050BP 


D 6 O 3 


D 


1N4i48 


IC 603 


IC 


HEP4011BP 


D604 


D 


1N827 


IC604 


IC 


LDlllCJ 


D 605 


D 


1N4i48 


IC 605 


IC 


LDllOCJ 








IC 606 


IC 


NE555V 


TR 601 


TR 


BC212 


IC 607 


IC 


HEF4o81BP 


TR 602 


TR 


BC212 


IC 608 


IC 


SN75^9^N 


TR 603 


TR 


BC212 


IC 609 


IC 


SN7447AN 


TR6o4 


TR 


BC212 


IC 610 


1C 


HEF4050BP 


TR 605 


TR 


BC212 








TR 606 


TR 


BC212 








TR 607 


TR 


BC212 








TR6o8 


TR 


BC212 








• • • 


11 1 


IC 0 




— -s- • • • 


L 6 OI 


15 ^uH 


7240000044 









1653 











13 

AUDIO BOARD 



R 



No 




9 . 


% 


w 


R701 


RF 


100 k 


5 


0,25 


R702 


RF 


100 k 


5 


0,25 


R703 


RF 


100 k 


5 


0,25 


R7o4 


RF 


51 k 


5 


0,25 


R7o5 


RF 


51 k 


5 


0,25 


R706 


BP 


9 k 


0,1 


0,25 


R707 


BP 


900 


0,1 


0,25 


R708 


BP 


100 


0,1 


0,25 


R709 


RF 


1 k 


1 


0,125 


R710 


RF 


9,1 k 


1 


0,125 


R711 


RF 


106 k 


1 


0,125 


R712 


RF 


106 k 


1 


0,125 


R713 


RF 


10,6 k 


1 


0,125 


R715 


RF 


120 


1 


0,125 


R716 


RF 


27 k 


1 


0,125 


R717 


RF 


27 k 


1 


0,125 


R718 


RF 


2,7 k 


1 


0,125 


R719 


RF 


6,2 k 


1 


0,125 


R720 


RF 


58,4 k 


1 


0,125 


R721 


RF 


1,12 k 


1 


0,125 


R722 


RF 


541 k 


1 


0,5 ' 


R723 


RF 


5,01 k 


1 


0,125 


R724 


RF 


7,5 k 


1 


0,125 


R725 


RF 


7,5 k 


1 


0,125 


R726 


RF 


246 k 


1 


0,25 


R727 


RF 


2,7 k 


1 


0,125 


R728,i 


RF 


13 k 


1 


0,125 


R729 


RF 


19,2 k 


1 


0,125 


R73O 


RF 


2,7 k 


1 


0,125 


R731 


RF 


8,91 k 


1 


0,125 


R732 


RF 


7,36 k 


1 


0,125 


R733 


BP 


56,2 k 


0,1 


0,25 


R734 


RF 


10 k 


5 


0,25 


R735 


BP 


3,92 k 


0,1 


0,25 


P701 


P 


100 


10 


0,5 


P702 


P 


100 k 


10 


0,5 



I — I - 

No 



R736 

R737 

R738 

R74 i 

R 742 

R743 

R 744 

R745 

R 746 

R747 

R ?48 

R749 

R 750 

R751 

R 752 

R753 

R 754 

R755 

R 756 

R757 

R 758 

R759 

R?6o 

R ?61 

R762 

R763 

R 764 

R765 

R 766 

R767 

R?68 

R769 

R 770 

R771 

R 772 

P703 



RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

AP 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

RF 

BP 

BP 

BP 

BP 

BP 

BP 

BP 

BP 



9 . 

1,28 k 

10,4 k 

5,31 k 
30 k 
30 k 
8,2 M 
200 
200 
1 k 
20 k 
20 k 
1,8 k 
l,k 
1 k 

596 

22 k 
22 k 
22 k 
100 
100 
10 k 
10 k 

5.1 k 
22 k 
1 M 

2.2 k 
1 k 
10 k 
10 k 
10 k 
10 k 
10 k 
10 k 
10 k 
10 k 

100 k 



% 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

5 

5 

1 

5 

5 

1 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

10 



w 



0,125 

0,125 

0,125 

0,125 

0,125 

0,3 

0,125 

0,125 

0,125 

0,25 

0,25 

0,125 

0,25 

0,25 

0,125 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,125 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

|0,5 



1653 













l 4 

AUDIO BOARD 



No 




F 


% 


C701 


CETK 


lO^u 


+50 

-20 


C 702 


OETK 


lO^u 


+ 50 
-20 


C 703 


CETK 


lOOyU 


+50 

-20 


C 704 


CETK 


lOO^u 


+ 50 
-20 


C 705 


MKFM 


100 n 


20 


C 706 


CETK 


lOO^u 


1 + 

ro ux 
0 0 


C 707 


CETK 


1 100 yU 


1 + 
0 0 


C 708 


CETK 


0 

H 


+50 

-20 


C 709 


TRM 


10 p 


0,5 p 


C 710 


TRM 


10 p 


0,5 p 


C 711 


MKFM 


100 n 


20 


C 712 


CMFK 


100 n 


1 


C 713 


CMFK 


10 n 


5 


C 714 


CMFK 


10 n 


5 


C 715 


CMFK 


100 n 


1 


0716 


CMFK 


10 n 


5 


0717 


CMFK 


10 n 


5 


0718 


CETK 


lOyU 


+50 

-20 


0719 


CMFK 


10 n 


5 


0720 


CMFK 


10 n 


5 


0721 


CMFK 


47 n 


1 


0722 


CMFK 


10 n 

1 


5 


0723 


BF 


1 

2 n 


1 


0724 


CMFK 


10 n 


5 


C 725 


BF 


240 p 


1 


0726 


BF 


470 p 


1 


0727 


BF 


2 n 


1 


0728 


TRM 


47 p 


5 



0 


HI- 










V 


No 




F 


% 


V 


35 


C 729 


BF 


1 n 


0,5 


300 




C73O 


TRM 


47 p 


5 


500 


35 


0731 


TRM 


47 p 


5 


500 


6,3 


C732 


OMFK 


100 n 


1 


63 




C 733 


BF 


1 n 


0,5 


300 


6,3 


0734 


BF 


1 n 


0,5 


300 




C 735 


OMFK 


10 n 


5 


250 


50 


0736 


CMFK 


10 n 


5 


250 


6,3 


0737 


CMFK 


10 n 


5 


250 


6,3 


0738 


MKFM 


100 n 


20 


50 




0739 


MKFM 


10 n 


10 


50 


35 


C 74 o 


MKFM 


10 n 


10 


50 




0741 


TRM 


47 p 


5 


500 


500 

500 


0742 


CETK 


0 

1— 1 


+50 

-20 


35 


50 

63 


0743 


CETK 


lO^u 


+50 

-20 


35 


250 


0744 


CMFK 


100 n 


1 


63 


250 


0745 


CMFK 


100 n 


1 


. 63 


63 


0746 


TRM 


47 p 


5 


500 


250 


0747 


TRM 


47 p 


5 


500 


250 


0748 


CMFK 


100 n 


1 


63 


35 


0749 


CME 


l/U 


10 


63 


0750 


TRM 


47 p 


5 


500 


250 


0751 


CME 


l/U 


10 


63 


250 


0752 


MKFM 


10 n 


10 


50 


250 


0753 


NKFM 


10 n 


10 


50 


250 


0754 


MKFM 


100 n 


20 


50 


300 

250 

300 

300 

300 

500 


0755 


MKFM ! 


100 n 


20 


50 













15 

AUDIO BOARD 



TR^f 



D701 


D 


in4i48 


IC 705 


D702 


D 


in4i48 


IC 706 


D705 


D 


bav45 


IC707 


D 706 


D 


1N4i48 


IC708 


D707 


D 


1N4i48 


IC 7 O 9 


D708 


D 


BAV45 


IC710 


D 7 O 9 


D 


BAV45 


IC 711 


D710 


D 


1n4i48 


IC 712 


D711 


D 


1N4i48 


IC 713 


D712 


D 


1N4i48 


10714 


D 7 I 3 


D 


1n4i48 


IC715 


D714 


D 


1N4i48 


10716 

10717 


TR701 


TR 


BCI 82 


10718 


TR702 


TR 


BC182 


IC 719 


TR 703 


TR 


BCI 82 


IC720 


TR704 


TR 


BC182 


1C721 

IC722 


IC701 


IC 


HEF4051BP 


XC723 


IC702 


TC 


CA 313 OAS 


IC724 


IC 703 




LM 3 ION 




IC704 


IC 


LM 3 ION 









HE721A05/30 

HE721A05/30 

7240000043 



LM 310 N 

HBF4051DP 

LM 3 ION 

CA 3 I 3 OAS 

LM 3 ION 

CA 3 I 3 OAS 

CA 3 I 3 OAS 

HEF4051BP 

OPI 6 GJ 

LM 3 I 8 N 

CA 308 OAS 

CA 3 O 8 OAS 

HFF4o66BP 

UF 356 N 

LF 356 N 

HEF4011BP 

IIEF4052BP 

CA 3 I 3 OAS 

IIEF4013BP 

HEF4071BP 





740000043 

740000043 

740000043 
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FM BOARD 



R -i=i- 



No 




R 


% 


W 


No 




9 . 


% 


w 


R801 




1 470 


5 


0,25 


R 845 


RF 


200 


5 


0,25 


R802 




20 k 


1 


0,125 


R 846 


RF 


390 


5 


0 , 25 


R803 




10 k 


1 


0,125 


R 847 


RF 


200 


5 


0,25 


R 804 


RF 


5,6 k 


5 


0,25 


R 848 


RF 


1,8 k 


1 


0,125 


R805 


RF 


200 


5 


0,25 


R 849 


RF 


1,8 k 


1 


0,125 


R8O6 


RF 


510 


5 


0,25 


R850 


RF 


100 k 


1 


0,125 


R807 


RF 


39 k 


5 


0,25 


R851 


RF 


10 k 


1 


0,125 


R809 


RF 


3,3 k 


1 


0,125 


R 853 


RF 


470 k 


5 


0,25 


R 810 


RF 


6,8 k 


1 


0,125 


R854 


RF 


470 


5 


0,25 


R 811 


RF 


100 


5 


0,25 


R 855 


RF 


10 k 


1 


0,125 


R 812 


RF 


820 


5 


0,25 


R856 


RF 


470 


5 


0,25 


R 814 


RF 


470 h 


5 


0,25 


R 857 


RF 


10 k 


1 


0,125 


R8I5 


RF 


510 


1 . 


0,125 


R858 


RF 


10 k 


5 


0,25 


R8I6 


RF 


7,5 k 


5 


0,25 


R 859 


RF 


10 k 


5 


0,25 


R817 


RF 


1,41 k 


1 


0,125 


R860 


RF 


10 k 


1 


0,125 


R818 


RF 


47 


5 


0,25 


R861 


RF 


3 


5 


0,25 


R819 


RF 


1 k 


5 


0,25 


R862 


RF 


3 k 


5 


0,25 


R820 


RF 


47 


5 


0,25 


R863 


RF 


47 k 


5 


0,25 


R 821 


RF 


2 k 


5 


0,25 


R865 


RF 


100 k 


5 


0,25 


R 822 


RF 


1 k 


5 


0,25 


R 866 


RF 


910 k 


5 


0, 25 


R823 


RF 


2 k 


1 


0,125 


R867 


RF 


510 k 


5 


0,25 


R 824 


RF 


10 


5 


0,25 


R 868 


RF 


100 k 


5 


0,25 


R825 


RF 


1 k 


5 


0,25 


R869 


RF 


10 k 


5 


0,25 


R826 


RF 


1 k 


1 ’ 


0,125 


R870 


RF 


10 k 


5 


0,25 


R827 


RF 


510 


5 


0,25 


R 871 


RF 


22 k 


5 


0,25 


R 828 


RF 


510 


5 


0,25 


R 872 


RF 


100 k 


5 


0,25 


R829 


RF 


1,2 k 


5 


0,25 


R 873 


RF 


200 k 


1 


0,125 


R83O 


RF 


47 


5 


0,25 


R874 


RF 


100 k 


1 


0,125 


R83I 


RF 


510 


5 


0,25 


R 875 


RF 


5,1 k 


5 


0,25 


R832 


RF 


100 


1 


0,125 


R876 


RF 


10 k 


1 


0,125 


R833 


RF 


30 k 


5 


0,25 


R 877 


RF 


10 k 


5 


0,25 


R834 


RF 


1 k 


5 


0,25 


R 878 


RF 


10 k 


5 


0,25 


R835 


RF 


750 


1 


0,125 


R 879 


RF 


150 k 


5 


0,25 


R836 


RF 


2 k 


5 


0,25 


R 880 


RF 


100 k 


1 


0,125 


R837 


RF 


47 


5 


0,25 


R 881 


RF 


510 k 


5 


0,25 


R838 


RF 


4,7 


5 


0,25 


R 882 


RF 


10 k 


5 


0,25 


R839 


RF 


3 ^ 


1 


0,125 


R883 


RF 


6,2 k ! 


5 


0,25 


R 840 


RF 


5,1 ic 


1 


0,125 


R 884 


. RF 


4,7 k 


3 


0,25 


R 84 l 


RF 


10 k 


1 


0,125 


R885 


RF 


10 k 


5 


0,25 


R 842 


RF 


2 k 


1 


0,125 


R 886 


RF 


10 k 


5 


0,25 












R 887 


RF 


5,1 ic 


5 


0,25 


R 843 


RF 


8,2 k 


1 


0,125 


R 888 


RF 


20 k 


1 


0,425 


R 844 


RF 


3,98 k 


1 


0,125 


R 889 


RF 


200 k 


1 


0,125 



1653 
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FM BOARD 



P 



No 




9 . 


% 


W 


No 




9 


% 


W 


P 801 


P 


1 k 


10 


0,5 


P 803 


P 


100 k 


10 


0,5 


P 802 


P 


100 k 


10 


0,5 














C HI- 










No 




F 


% 




No 




F 


% 


V 


C 801 


MKFM 


240 p 


5 


100 


C 826 


MKFM 


200 p 


5 


100 


0802 


TRM 


8 p 


0,5 P 


300 


C827 


CETK 


10 yu 


+30 


35 


C 8 O 3 


CETK 


lOOyU 


+ 50 


6,3 






-20 








-20 




C828 


MKFM 


220p 


5 


100 


C80k 


CETK 


lO^u 


+ 50 
-20 


35 


C 830 


CETK 


. lOO^u 


+30 

-20 


6,3 


C 8 O 5 


CETK 


lOO^u 


+50 


6,3 


C 831 


MKFM 


2Z0 p 


5 


100 


C 806 




-20 




C 832 


MKFM 


240 p 


3 


100 


CETK 


10 /U 


+ 50 


35 


C 833 




47 /U 




16 








-20 


CETK 


+30 

-20 


C 8 O 7 


MKFM 


91 p 


5 


100 


C 834 


MKFM 


2}0 p 


3 


100 


0808 


TRM 


8 p 


0,3 p 


300 


C 835 


MKFM 








O 809 








200 p 


3 


100 


CK 


20p 


5 


300 


C 836 


CETK 


l/U 


+30 


35 


0810 


MKFM 


10 n 


10 


100 






-20 


0811 


TRM 


1 n 


+30 


300 


C 838 


MKFM 


100 n 


20 


50 


0812 






-20 




C 839 


MKFM 


100 n 


20 


50 


MKFM 


100 n 


20 


50 


C840 


MKFM 


100 p 


3 




100 


O 813 


CETK 


47^u 


+50 


16 


C84l 




47 P 






-20 


TRM 


3 


500 


0814 


MKFM 


100 n 


20 


50 


0842 


CETK 


10 yU 


+30 

-20 


35 


O 8 I 5 


MKFM 


100 n 


20 


30 


0843 


TRM 


1 n 


+ 30 


500 


0816 


MKFM 


100 n 


20 


50 








-20 


0817 


MKFM 


100 n 


20 


30 


0844 


MKFM 


240 p 


3 


100 


0818 


TRM 


33 P 


5^ 


300 


0845 


TRM 


39 P 


3 


500 


O 8 I 9 


CETK 


10 yU 


+30 


35 


0846 


TRIMMER 


4,5-20p 




160 


0820 




-20 




0847 


CME 


1/U 


10 


63 


MKFM 


10 n 


10 


100 


0848 






0821 






TRM 


47 P 


3 


500 


CE 


1000 /U 




16 


0849 








0822 








CETK 


10 yU 


+30 


35 


TRM 


22 p 


3 


300 






-20 


0823 

0824 


CETK 


lO^u 


+ 50 
-20 


33 


0850 


CETK 


0,47/U 


+ 30 
-20 


35 


TRM 


47 P 




300 










0825 


CETK 


1/U 


+30 

-20 


35 




















1 








1 





1653 

































O 




Dh- 



TR«r 



TR801 

TR802 

TK8O3 

TR804 

TR8O5 

TR806 

TR8O7 

TR808 

TR8O9 

TR810 





1n4i48 

1N4i48 

1N4i48 

1n4i48 

1n4i48 

1N4i48 

1n4i48 

1n4i48 

SD211DE 

SD211DE 

BC212 

BCI82 

BC182 

BC212 

2N3906 

DC182 

2N39O6 

2N3906 



TR811 

TR812 

TR8I3 

TR814 

TR815 

TR816 

TR8I7 

TR8I8 

TR819 

IC801 

IC802 

T.C8O3 

IC8o4 

IC8O5 

IC8O6 

IC807 

IC808 

XC809 

IC810 

IC811 

IC812 




BC212 

2N3906 

SD211DE 

2N3904 

2N3904 

2N3906 

2N3904 

BC212 

BC212 

hef4ooibp 

MCI355P 

SN7400N 

LM30XAN 

LM318N 

iief4ooibp 

LM3OIAN 

hef4o66bp 

LM339N 

hef4oiibp 

LM3I8N 

LM3OIAN 





7240000043 

7240000043 

7240000043 

7240000045 



7230000044 

7260000830 

7260000830 










19 



AM BOARD 




No 




9 . 


% 


mm 


m 




Q. 


% 


w 


R9OI 


RF 


10 k 


5 


0,25 


r 94 o 


RF 


47 


5 


0,25 


R902 


RF 


1,1 k 


5 


0,25 


R 94 i 


RF 


2 k 


5 


0,25 


R903 


RF 


10 k 


5 


0,25 


R 942 


RF 


1,1 k 


5 


0,25 I 


R 904 


RF 


470 


5 


0,25 


R943 


RF 


3 li 


5 


0,25 


R 905 


RF 


12 k 


.1 


0,125 


R 944 


RF 


10 k 


5 


0,25 


R906 


iUP 


15 k 


5 


0,25 


R945 


RF 


510 


5 


0,25 


R907 


RF 


12 k 


1 


0,125 


R 946 


RF 


2 k 


5 


0,25 


R 908 


RF 


510 


5 


0,25 


R947 


RF 


510 


5 


0,25 


R 909 


RF 


1 k 


5 


0,25 


R 948 


RF 


2 k 


5 


0,25 


R9IO 


RF 


3,3 ic 


5 
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